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1. Ol NFORMAZI ONI

| MP QRTANT |

1. nformazioni su questo manual e
0 Questo manual e descrive il funzi onament o, | e caratt
Combustione CHEMI ST 500 BE GREEN.
U Leggere questo manuale di funzi onamento e manutenzi on
deve conoscere bene il manuale e seguirne accuratament
0 Questo manuale d'uso e manutenzione =~ soggeilk ocas tmout
non si assume alcuna responsabilit”™ per eventuali errc
1. 2Avvertenze per |l a sicurezza
I magnet.i presenti sul retro dello strumento |[poss
orologi meccanici, pacemakers, defibrillatori| ed &
Si raccomanda di mantenere | o strumento ad [una
di spositivi
Si mbol i Significato Commento
Leggere attentament e I e i
allestire adeguate misure
sicurezza in modo da eviteze
per persone e cose.
La non osservanza di gues
causare pericolo per l e p
|l 6ambiente e pu, essere
responsabilit?”
Seitron S.p. A
Via del Comme 9/ 11
Mussolente, V Informazioni sul display
Tel . 0424 567§
Fax. 0424 567§
www. seitron. i
Info@seitron.
Provvedere al corretto s me
batterie al termine dell a
tramite gli appositi conte
Smalti mento corQuwdstoo di spositivo non de
come rifiuto urbano.
Seguire guanto indicato
nazionale vigente.
Tastiera con tasti prefor mat.i
con funzioni di comando principald:@
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2. MNerifica della sicurezza

futilizzare il prodotto nell'ambito di quanto descritto

fDurante |1 6utilizzo dello strument o, attenersi alle nor

T Non wutilizzare | o strumento se danneggiato sulla custo

T Non eseguire misure su componenti / conduttori di tens

T Tenere | o strumento | ontano da solvent:i

fTPer |I'a manutenzione dell o strumento attenersi ri gor osa
iManut enzioneo.

T Tutti gl i intervent.i non specificati in qguesto manua
assistenza Seitron. In caso contrario Seitron declince
strumento e sulla validit”™ delle relative omologazioni

2. Uso consentito del prodotto

Questo capitolo descrive | e aree di applicazione per | e qu

Tutti i di spositivi della serie CHEMI ST 500 BE GREEN s

combustione nei seguentii i mpiant.

fCal dai e (a gasoli o, gas, |l egno, carbone)

fCal dai e a condensazione a bassa temperatur a

fRi scaldatori a gas

In virtud dell 6i mpiego di celle elettrochimiche ~— altr

applicazione:

fServizio assistenza tecnica di costruttori di bruciat ol

fAssistenza tecnica in impianti di ri scaldamento indust:

Al tre funzioni dell o strumento di mi sur a:

fAnal isi di gas combusti -5econdo | a norma UNI 10389

fCal col o dell e perdite al camino e della efficienza

fMi sura del CO ambiente

fTest di tenuta delle tubaziohi &5 secWMIdoll 3 hornkl 2JNI

fMemori zzazione del wvalore di Nerof umo, calcolo del wval

fMi sura di pressione differenziale

fMi sura del tiraggio secondo | a norma UNI 10845,

fMi sura dell a pressione della linea alimentazione gas

2. 2so0o non consentito del prodotto

L6i mpiego del CHEMI ST 500 BE GREE i n aree di applic

2.1 "Uso consentito del prodotto" =~ da ritenersi a ris

responsabilit”™ per | a perdita, il danno o i <costi che n

E6 fatto obbligo di |l eggere e prestare attenzione alle

Il CHEMI ST 500 BE GREEN non deve essere impiegato:

fcome di spositivo di allarme in ambito di sicurezza.

f1ln zone <classificate Atex

2. Precauzioni per | ' usd odcel pacco batteria Li

Prestare attenzione mentre si maneggia il pacco batt el

potrebbe provocare gravi |l esioni fisiche e/ o rotture

ANon mettere in corto circuito: accertarsi che i t er mi
condutti vi durante il trasporto e |l a conservazione.

ANon applicare con polarit”™ invertite.

A Non esporre |l e batterie al contatto con sostanze |iqu

A Non bruciare |l e batterie n® esporle a temperature sup

A Non tentare di smontare una batteri a.

A Non provocare wurti o forare | e batterie. L'"uso i mpro
visibili esternamente. Se il pacco batterie ha subito
i ndi pendentemente dalla condizione dell'"involucro est el
A Ilnterromperne | ' uso;

A - Smaltire |l a batteria in conformit”™ alle istruzioni p

ANon wutilizzare batterie con perdite o danni

ACaricare | e batterie solo nello strumento.

Aln caso di funzi onamento anomal o o se si presentano se
pacco batteria dallo strumento. Attenzione: l a batteri:

& 8 K300000000SE 030719 140918
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Test per |l a verifica di tenut a

EO possibile verificare |l a tenuta-1di 20A4A5i mpiUNnt d148dFona
Coll egamento al carica batterie

I n dotazione allo strumento e compr=esso2Anpatimeantatartec
interne. Nel paragrafo 4.3 =~ visibile |la presa per |16in
la ricarica il display si accende e visualizza |l o stato
Certificato di taratur a

Lo strumento =~ accompagnato da un certificato di taratu
Compatibilit”™ EMC

Lo strumento =~ stato progettato in accordo alla dirett
appendice B |l a dichiarazione di conformit”™ Seitron.
Coll egamento a PC

Medi ante il cavo USB in dotazione oppure in modalit”™ BI
un personal computer con sistema operativo Microsoft Wi
soft 8amaet Fluernito con | o strumento

Connessione “Bbpetonahe) i
L'analizzatore CHEMI ST 500 BE GREENGBT ucdofmatidth iqnutad ren apneer
comunicazione con i seguenti dispositivi remoti
-Stamp8huetfroetnhot a

-Smartphone o tabl et di ultima gener azi oGoeo gd lei Agnuwdaloii ds |
(Jelly Bean) o} superiore previ &marntsiRlad d addVicdpriodne diel &
Googl e Pl.ay store )

-PC <con si st ema operativo Mi crosoft Wi n@®dwet@o tghr esvui pae
install azione deBmaappbeoti 6t oscfonwadmwme strument o.

La portata di trasmissione massima in campo aperto =~ d
di sponga diBlcowet@ant hicV iatsse 1.

Questa soluzione permette una maggior l'ibert” di movim
all o strumento di acquisizione e analisi, con significa
Software e applicazioni disponibild.i

SmartFl ue

Software per PC, fornito con | o strumento oppure scari
funzionalit™:

f Visualizza i dati di targa dell o strumento.

g Configura | o strumento

f Visualizza da remoto | danalisi in tempo reale proveni e
f Visualizza e/ o esporta (in formato csv, importabile in
SmartFlue Mobil e

Questa APP per di spositivi Gdoglae¢ i Asdnoisd svermaD e pmeshutcec
visualizzare da remoto | 6analisi in tempo reale proveni
SmartFlue Lite Mobile

Questa APP, permette di scannerizzare il codice QR gen

anal i si e/ o misure effettuate.

c? 12 K300000000SE 030719 140918
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4. Pescrizione dei

’/zﬂ/}i///g‘;:

viry, ///
)
" %’ £ 'I/ 7 4'//'&%"-

Component i

LEGENDA

QTastiera
@Display

eConnettore USB type B
all'"alimentatore o per

@Presa cavo seriale per
accessorie

GTA-Connettor
dell a sonda temperatur a

GTF-Connettor
dell a sonda f umi

3=

e -Kepneni nial Teco

13

del |l 6 Anal i zzat or ¢

Connet
tramit

Connet
pressi

@Coperc
arsensor.i

@Scarico gas

QCOnnet -

€esso negativo ¢
)

N (ingresso so
po separatore d

hi o per |l "accesso al

e -K epneni nial chom Magnet.
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4. 3Tastiera

Tastiera adesiva in poliestere con tasti preformati con
TASTI FUNZI ONE TASTI FUNZI ONE
Attiva | e funzi guni
( )ipterattive m)stra sul |Accede al mehw® st
di spl ay
Accende / Sljpeégne 0
strument o Accede al me r

Configurazione

> ®|©

Esce dal | a sgchermat a
visualizzat a
Effettua | "lanal |
combustione
Seleziona e/ p |Modi f =g a
Accede al me n Y% Mi

Spegni mento
nferma dat impt+a retroilluminpzion
Accede al me +‘ Generazione R co
Memor i a R

® ©® K«

4. 3DRspl ay

o Visualizzazione data, ora e stato di
a Vi sualizzazione del men selezionato.
Testo 01
Testo 02
Testo 03
Testo 04 Vi sualizzazione parametr.i rel ativi al
Testo 05
Testo 06
Testo 07
Vi sualizzazione delle funzioni inter:
riano in base al tipo di operazione
Di splay LCD a col ori 128 x 64 pixel retroill uminato con
i parametri mi sur ati nel formato pi% comodo all 6operat
visualizzati sul display con caratter:i i ngranditi
ATTENZI ONE: | 6esposizione dell o strumento a temperature
temporaneamente |l a qualit?” di visualizzazione del di s |
regolando il contrasto

Cﬁ"" 14 K300000000SE 030719 140918
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Retroilluminazionm

spegnlmento della retroilluminazione del di spl ay si
Loaccensione dell a retroilluminazione del display si ve
tas ' '
4. 3CBnnettore USB type B
Connettore per il collegamento dello strumento ad un pe
In dotaziope allo strumento =~ compreso un alimentatore
interne E parsadi hfedb ahopB8Besa per I 6inserimento del car i
iniziata |l a ricarica il display si accende e visualizza

4. .3Cdénnettore seriale (Mini Din 8 poli)

I@parag rgafei 4t Bova | a presa del cavo seriale per il co

pe esempio alla sonda <corrente di ionizzazione (opzi ¢

(opzional e).

4. 3Chbnnettori Il ngr es sk pneumatica [/ TC

Connettore PAheumagtriecsos 0" per il coll egamento del croarho d
gruppo separatore di-pudwvidesrmddoe di filtrc

Connettore pP-Hheumagtriecsos 0" n)e gdha i wtoi I(iPzzare per | a misura
norma UNI 10845; ad esso va collegato il
f umi preirs ulraa si mul tanea del tiraggio e de

Connettore PpPHeumagtriecsoso" positivo (P+) da wutilizzare per
per |l a prova di tenut a.

ATTENZI ONE: gl i i A'grseosnsoi r"iPEBHpiete i"vVRAamente gl ingressi p C

pressione interno di tipo differenziale, gui ndi S i ut

pressione differenziale.

Connettore -KelTninngar eTs&G o per il col l egamentk ddeelll ac osnonnedt
aspirazione f umi

Connettore Kerfgminngar eTsG o per il col |l egamentk ddeelll ac osnonnedt
temperatura dell'"aria comburente.

C? 15 K300000000SE 030719 140918



5. OPRI

NCI

CHE MI
502
BE GRHE

om

SENSORE

o

SENSORE C(C

U T

SENSORE

SENSORE
0O .. 2000

SENSORE

SENSORE

U0

SENSORE

NON
ESPANDI B

ESPANDI Bl
4 SENSO

o

AUTOZERC(
AUT OMAT I

o

o

o

DI LUI ZzI O

BLUETOOT]

PROVA D
TENUTA

MI SURA

CERTI FI CA
TARATUR/

GUI DA RA

SONDA
PRELI EV
FUMI DA 1

U U/ 0 T |T |0

U U0V, U U U0V U U

U U0, U U U0 U O

U (U0 UV | T |T

U U U, U U U0V U O

U U U U |U|U 0 O

U U U UV |U|0U 0 O
U U U UV |U|0U 0 O

U (U0 TV | T |T

SONDA
TEMPERAT |
ARI A
COMBUREN

o

o

o

o

o

o

o
o
o

TRAPPOL 4
CONDENS 4

o

U

i)

i)

U

U

i)
i)
U

KI'T MI SU
PRESSI ON

KI'T MI SU
PRESSI ON
DI FFERENZ

CARI CABA]
RI E

SPI NA EUR
PER
CARI CABAT

SOFTWARE

VALI GI A H

U U U U T

U U U U T

U U U U T

U U U U T

U U U U T

U U U U T

U U U U T
U U U U T
U U U U T

1 Questo modell o identifica |le configurazioni

Gi8

16

personalizzate diverse
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6. ZTabell a Campi di Mi sura e Precisioni
MI SURA ELEMENTO DI CAMPO di MRI SOLUZI PRECI SI ONE
02 Sensore Ele 0 25. 0.1% v|iNO. 2% vol
coO N10 ppm
Sensore EIl e 0 800 1 ppm{N5% val ore misurato
con Ccompen sz3 N10% valore misurato
con diluigSensore Ele 10.00% v/ 0.01% |[N20Wal ore misurato
CO Low r at R 2
con compensyg Sensore Ele 0 100 0.1 ppl§15°/op\F/”anIore misurato 4
con diluigdSensore Ele 6250 pp 10 ppnN20% valore misurato
N100 ppm
coO Sensore EIl e 0 200( 1 ppm{N5% val ore misurato
N10% valore misurato 40
con diluigdSensore Ele 25% vol 0.01% [N20Wwal ore misurat
N 0
co Sensore El e 0 10.4d 0.01% Eg%l\farglre misurato
co N20 ppm
. Sensore EIl e 0 800 1 ppm{N5% val ore misurato
al ta immun N10% valore misurato
N5 m
N O Sensore Ele 0 500 1 ppmNS%p\?alore misurato
NO Low rarn Sensore EI e 0 500 0.1 ppﬁé%peglore misurato
NOx (vedi p Cal col at
N5 m
sQ Sensore Ele 0 500 1 ppmNS%pealore misurato
SQLow rang Sensore Ele 0 500 0.1 ppﬁé%peglore misurato
N5 m
NQ Sensore Ele 0 100 1 ppmNS%p\ealore misurato
NQLow rang Sensore EIl e 0 500 0.1 ppgé%peglore misurato
Cx Hy Sensore Pe .0 0.01% [NO.25% vol
co Cal col at 99 0.1% v
cQ Sensore N 0 20. 0. 1% Vggi)/f?a?/glre misurato
N1io m 0 .. 10¢.0
NH Sensore Ele 0 500 0.1 PRR1IO®% \ealore mi surato |Dpl
P11 Cal | t 0. 01%
(rapporte alcol a . o
Temperatur Sensore T/ -20.0 1 0.1 Aﬁg-g%A\?alore misurath
Temperatur Sensore T/ -20.0 1 0.1 Aﬁg-g%A\?alore misurath
: NO,5 Pa -10.0 +lto. 0 F
Pressiofd sensore Piel 250.0 0.1 Pig2' Pa +10.1 .. +pso.o
T N2 Pa -10. 25.0.. 0 JPa
Pressiond N1% val ore -Ii@11r0at000 |hPa
(tira io & Sensore Pie|{-10.00 P 0.01hPNO. 02 hPa -2.00 . +H2. 00 h
99 N1% valore misurato +2.01
Temp. diff ¢ Calcol at 0 125 0.1 A
I ndice d' Cal col at 0.00 .. 0.01
Eccesso doba Cal col at 0 8 5 ( %
Perdite al Cal col at 1 .1 %
Rendi ment Cal col at 1 .1 %
Rendi ment
condensazi Cal col at 0.0 1 0.1 %
Indice di f Strument o 0 9
* | Poison Index (P. 1. ~ un indicatore affidabile dalntibuomafsamploind
analisi dei fumi, =~ possibile determinare se si devono effettuare in

G
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ilizzare |l o strumento con temewdd uk@Q. ambiente compr

=
c.

QUALORA LO STRUMENTO SI A RIMASTO A TEMPERATURE
SOTTO DEI LI MITI OPERATI VI ), Sl SUGGERI

ORA PRI MA DELLA SUA ACCENSI ONE, PER F
SISTEMA E PER EVITARE I L FORMARSI DI CcCoO

re | o strume
O pneumatico
ti O i mpregn
i sur a, C
densa n
sa e sof

TAI termine dell " utilizzo, prima di speg
al meno 30 secondi, per ripulire il ir
fNon usare | o strumento con i filtri i n
fTPri ma i ri porre nella custodia |l a so
raffre ta e che non sia presente d
scoll e e il filtro e il separatore d
resi du
fRi cordar si di far verificare e tarare | o strumento una

SE ABI LI TATO DA FABBRICA O DAL CENTRO ASSI STENZA

ALLO SCADERE DELLA CALIBRAZI ONE DELLO STRUMENTO,

UN MESSAGGI O PER RI CORDARE ALL'"UTENTE DI | NI ARE

ASSI STENZA.
Esempi o:

Promemor i §
calibraziondl|lannual
Data scandenzja|: 15/ 0°

I nserire |
per il
promemandilé

empr e
OPERAZI ONI | NTDESCRI Z1 ONE
Visualizza | e informazioni relative]lal ce
l gnora il messaggi o temporaneamente Al
strumento, il promemoria verr” ™ visuall izzeé
l gnora il messaggi o per manentement e,
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8. 1Avvio dell o strumento

ATTENDERE

Analyzer X

woo o
oS =~
oS
o—3go
Soc-
Qo
omo

Numero seriale: 01234567
Versione Firmware: 1.00

Durant e | " esecuzione del |l " autozero posisi bil
richiedano | "  esecuzione dell ' aut ero
| ERRORE
Aut;zerono esto messaggio di errore verr” visual
i petere '
venga effettuato | autozero dell o sf|tr ume

Autozerd

Anal i si
Di agnost

FUNZI ONALI TA' [FUNZI ONE

() Attiva | e operazioni interattive mosjirate

AN
Scorre tra | e misure disponibilid@
Attiva anch'esso | a funzione interattiva
Torna alla schermata precedente.
OPERAZI ONI | NTIDESCRI ZI ONE
Ripete | ' autozero (viene visualizzatp in
Lo strumento sospende | "autozero e |[visua
Combustione"; N possibile ef fet t(uvairgenel '
vi sualizzato in caso di errore)
Lo strumento visualizza I a sche(rvmaggtmme "
vi sualizzato in caso di errore)
m Memorizza | " analisi
= Stampa | o scontrino nella modalit”™ i mpost
Ef fettua I o zoom. Premendo ri petutament
strumento visualizza |l a seguente seqlenza

ara AANAAA ana
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9. OANALI S DI C OMB U Sstit
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E

9. L6ANALI SI DI COMBUSTI ONE -

Per eseguire | 6analisi di combustione completa, seguire
DI SEGUI TO VENGON ELENCATE ALCUNE I MPORTANTI A
PRESENTI DURANTE L' ANALI SI DI COMBUSTI ONE:

PER UNA CORRETTA ANALI S| C NECESSARI O CHE NEL C (
DALLOESTERNO PER UN CATTI VO SERRAGGI O DEL CONO O
TUBAZI ONE

I' L CONDOTTO DEI FUMI DEVE ESSERE VERIFI CATO PER E|VI TAF

OSTRUZI ONI LUNGO I L PERCORSO.

| CONNETTORI SONDA FUMI E DEL FI'LTRO ANTI CONDENSA DE\

ALLO STRUMENTO.

MANTENERE LA TRAPPOLA ANTI CONDENSA I N POSI Z1 ONE VERTI

POSI ZI ONAMENTO NON CORRETTO PUd CAUSARE I NFI LTRAZI O

STRUMENTO E DANNEGGI ARE | SENSORI

NON EFFETTUARE MI SURE I N ASSENZA DI FI'LTRO O CON F|I LTRC(

DANNEGGI AMENTO | RREVERSI BI LE DEI SENSORI

9. 1.Accensione e autozero dell o strumento

PremendquI tasto l o strumento si accende visual

strumento procede automaticamente alla fase di autozero
SE LO STRUMEOW® DOTATO DEL IOVRAL FOT R PER HRWMUTOZ
AUTOMATILO® STRUMENTO | NDNCRHERB SBRASRENDA ASPI RAZI ON
FUMNEL CAMINO
I'N QUESTOCCMPORTANTE CHE LA SONDA DI ASPIIRAZI

I NSERI TA NEL CAMI NO PERCHE, DURANTE LA FASE DI AUT OZEF

PULI TA DALLGABMBRIEINH\EA LO Z3EROOPRIEI (G, NO,CUI. )DATI VENG

MEMORI ZZATI PER LOUTI LI ZZO COME RI FERI MENTO DURANT|E L 06/

E' ALTRESC |IMPOHRH AQUESTA FASE VENGA ESEGUITA I N UN| AMBI

DURANTE LOAUTIOZEERROESJEGUI TO ANCHE LO ZERO DEL SENSORE D

9. 1.I2nseri mento dell a sonda nel camino

—>
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